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Pedido de esclarecimento  
 

Processo nº 0711/2020 - Pregão Presencial nº 013/2020. 

          Aquisição de 17 (dezessete) Eletrocardiógrafos, conforme Emenda Parlamentar Jefferson 

Campos - Convênio 888560/2019 para o Instituto do Coração – HCFMUSP. 

 

Empresa Philips 
  
Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação 
de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas 
licitantes, nos tópicos a saber: 
 
“- Possibilidade de impressão do traçado eletrocardiográfico com as 12 derivações em 
uma só 
página, em papel termosensível sanfonado, ou em papel sulfite nos formatos de papel 
A4 
(tamanho 210 x 297mm) ou papel carta ( tamanho 216 x 279 mm), com correção 
automática de 
linha de base e interferência;” 
 

Diante da solicitação em relação a formatação da página, questiona-se: Ofertando o 
equipamento, onde é possível realizar a impressão das 12 derivações de foma simultâneas (3x4 – 
1R), com registro em forma de onda longa contínua da derivação principal (ex: DII longo) em papel 
termosenssível de 110mm de largura em sua impressora térmica de alta resolução incorporada ao 
eletrocardiógrafo, além de outras diversas opções de layouts de páginas, como 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 
1R, 3 X 4 IR, Mapas ST 6 x 2, Formato Cabrera e Padrão, mais Pan 12 Cabrera, todas essas opções 
adicionais a critério do utillizador, afim de criar a solução mais precisa para que o avaliador esteja 
confortável para realizar a análise do exame. Nesse mesmo equipamento é possível realizar a a 
impressão em papel A4 através de comunicação com impressora na rede ou envio do exame (já no 
formato A4) para um computador/servidor configurado na rede. Isso sem levar em consideração que 
conforme solicitação em outro ponto do próprio descritivo técnico, será também ofertado a 
comunicação dos exames via protocolo DICOM em formato de imagem. 
 
Resposta InCor: O pedido de esclarecimento da empresa parece confuso, pois está sendo sugerido 
varias opções de impressão com layouts distintos porém não está claro que será possível imprimir o 
traçado de 12 derivações simultâneas  
em uma só página, em papel termossensível sanfonado, ou em papel sulfite nos formatos de papel A4 
(tamanho 210 x 297mm) ou papel carta ( tamanho 216 x 279 mm), com correção automática de linha 
de base e interferência, conforme solicitado em edital. Isso posto, informamos que a empresa deve 
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seguir o solicitado no edital pois não restam dúvidas quanto a descrição de impressão que o aparelho 
deverá realizar. 
 
 
Dessa forma podemos entender que o equipamento citado acima, modelo PageWriter TC10 
Philips, atenderia em sua totalidade as demandas do órgão?! 
 
No edital é solicitado o envio de “02 Pacotes de papel térmico por equipamento”, visto 
isso, questiona-se: Se entregue o papel em formato de rolos (capacidade para impressão aproximada 
2 de 100 exames por rolo), qual será a quantidade de rolos a serem ofertados para atender a 
solicitação em questão? 
 
Resposta InCor: Conforme exposto no trecho anterior, o papel solicitado deve ser termossensível sanfonado 
e não em formato do tipo rolo com sugerido. Informamos que a empresa deve seguir o solicitado no edital. 
 
 
 
Equipe Técnica InCor 
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